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电话：177-2982-5736               座机：028- 65735060                                                         公司网址： http://www.cdacsw.cn1


尊敬的客户：
您好！
成都奥创生物科技有限公司是联合多家高校、科研院所发起，由一批基础生物学、生物医药、临床医学领域杰出的科学家带队组成。主营业务包括整体课题项目服务实验（分子、蛋白、细胞、动物、病理等），全方位生物、医学研究技术服务和科研设计咨询、生物医药企业CRO外包服务等。
[bookmark: _GoBack]成都奥创生物联合多位来自于了中山大学、四川农业大学、华中农业大学、四川大学、中科院等著名高校以及研究机构的专家学者担任企业顾问，其中专业覆盖肿瘤学、蛋白免疫学、分子生物学、细胞生物学、形态学等诸多领域，并与国内相关领域的专家以项目合作的方式联合开展转化医学研究，组成了一个优势交叉互补、高度专业的科研团队，负责研发课题的具体实施和推进，确保各项目的高效与质量。致力于实验科研平台互联，资源共享。借助此平台为广大科研院校，生物医药企业及个人提供分子、蛋白、细胞、病理等研究技术服务。
1． 整体项目平台
能为广大客户提供从课题咨询，课题设计，项目实施到论文撰写，润色，发表等一站    式整体课题外包服务，强大的科研团队，全面的技术平台和完善的管理体系，让您的课题进展更加高效。
2． 核酸研究平台
服务项目：核酸抽提，常规PCR，荧光定量PCR，微滴式数字PCR，载体构建，甲基化检测等。
3． 蛋白与免疫平台
服务项目：Western blot，IP/COIP检测，无标记分子互作检测，ELISA，多因子蛋白悬液芯片检测，蛋白表达纯化，蛋白质谱等。
4． 细胞研究平台
服务项目：细胞周期，细胞凋亡，细胞增殖，细胞共培养及趋化，细胞迁移及侵袭，细胞粘附检测，流式细胞检测，稳转细胞系构建，细胞单克隆形成检测，双荧光素酶检测，显微拍照检测等。
5． 病毒包装平台
服务项目：慢病毒包装，逆转录病毒包装，腺病毒包装，腺相关病毒包装等。
6． 病理染色
服务项目：各类切片及染色服务，电镜检测，免疫荧光，免疫组化，tunel，原位杂交染色，全景扫描，分析阅片等。
7． 动物模型平台：
服务项目：常见疾病动物模型及肿瘤模型构建，肝功，肾功，血糖，血脂，无机离子，尿常规，凝血检测，血常规等生化检测。
我们的服务承诺：  █ 唯一  █ 真实  █ 专业  █ 效率
欢迎科研院所、医院、生物医药企业的广大用户来我公司进行科研项目订制，我们将为您提供专业高效的一站式科研服务。


[bookmark: _Toc3116][bookmark: _Toc169253391][bookmark: _Toc169613226]声明

为保证独立、客观、公正地从事检验检测工作，提高服务质量。现以奥创生物名义，向社会各界和客户作如下声明，并接受有关单位和客户的监督。
1、遵守国家的各项法律、法规、政策，严格执行有关标准，规范及细则等技术文件开展检测工作，以诚实、公正的态度确保检测工作质量，并对检测结果负责。
2、公司具有固定的工作和检验检测场所，拥有与开展的检测工作相匹配的专业技术、管理人员，拥有相关检测所需的设备设施。
3、承诺对客户的技术、资料、数据和其他商业机密严格保密，切实维护客户的权益，绝不利用客户的技术和资料从事技术开发和技术服务。
4、承诺对所有委托方一视同仁，提供相同的优质、高效服务，保证检测数据和结果的真实、客观、准确。
5、承诺出具的检验检测数据、结果独立于所涉及的利益相关方，不受任何可能干扰其技术判断因素的影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确。
以上声明，本公司全体人员必须严格遵守。

成都奥创生物科技有限公司
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1、 [bookmark: _Toc509220866][bookmark: _Toc54712428][bookmark: _Toc67067673][bookmark: _Toc149670078][bookmark: _Toc40709121][bookmark: _Toc169613227][bookmark: _Toc67061766][bookmark: _Toc85906420]样本信息
	样本编号
	样本来源
	样本类型
	样本量

	
	
	
	



2、 [bookmark: _Toc85906421][bookmark: _Toc169613228][bookmark: _Toc149670079]实验仪器
	仪器名称
	品牌
	型号

	干化学尿液分析仪
	亚森
	FA-300


[bookmark: _Toc457908951][bookmark: _Toc457909481][bookmark: _Toc149670081][bookmark: _Toc85906423]
	耗材名称
	品牌
	货号

	尿液分析试条
	高尔宝
	FA11



3、 [bookmark: _Toc169613229]实验步骤
1. [bookmark: _Toc169613230]标本处理
[bookmark: _Toc86324235][bookmark: _Toc149670083][bookmark: _Toc169613231]尿液
收集晨起中段尿（临床）或晨间1小时尿（动物）直接分装到离心管中，每管1 mL。-20 ℃或- 80℃保存，干冰运输。
2. [bookmark: _Toc169613232]上机前检查
确保仪器各部件（托盘、移动槽）安装到位， 且试纸放置区无试纸或其他物品。
3. [bookmark: _Toc169613233]开机
打开仪器背部电源开关，此时仪器将开始自检。仪器自检完毕后，将进入测试主界面，此时仪器处于等待状态。 
4. [bookmark: _Toc169613234]样本测试
准备好吸液纸、尿液和相应的试纸条；选择好仪器试纸类型；将沾过尿液的试纸条用吸液纸吸去多余的尿液，在绿灯亮时放置于托盘放置区域；仪器红外检测系统会自动探测试纸条，并启动相应的传动测试；刮杆在将试纸条刮送到位后会自动复位至起始位置。
5. [bookmark: _Toc169613235]关机
仪器使用完毕后，等待移动槽将最后一个试纸条移除出去不再运行，且在仪器处于“等待测试”状态时方可关机。
关机后，将测试托盘、刮杆、移动槽等与尿液接触的部件进行清洁。
4、 [bookmark: _Toc169613236]数据分析


详细实验结果见附件一、附件二
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Chengdu Ultron Biotechnology Co., Ltd





